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Categoria: Revisão Sistemática 

 

Objetivo: Realizar uma revisão sistemática baseada em ensaios clínicos que avaliaram a 

aplicabilidade da interposição de imagens num fluxo de trabalho digital, envolvendo implantes 

dentários. Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de bases de dados eletrônicas 

(PubMed, EMBASE e Cochrane). Até 20 de maio de 2017. Estudos clínicos, coorte e 

randomizados foram elegíveis para inclusão. Dos estudos selecionados, as ferramentas de 

diagnóstico, os tipos de guias cirurgicos, o software usado para o planejamento, a interposição 

pré e pós-cirurgicos e as angulações e desvios dos implantes foram observados. As diferenças 

foram consideradas para análise de dados. Resultados: 1160 artigos foram inicialmente 

identificados, sendo 28 títulos duplicados, 1133 títulos foram usados na análise de resumo e 

após 174 resumos foram selecionados para a leitura de texto completo. 25 artigos foram 

considerados elegíveis. Conclusão: Esta revisão revela que a aplicação de dispositivos 

adicionais,como marcadores radiopacos, modelos de resina acrílica radiopaca e Stens acrílicos 

com marcadores de guta-percha, usados como parâmetro de precisão, tanto na fase de 

diagnóstico como na fase de planejamento, que podem fazer a diferença no momento de se 

interpor as imagens, tornando a interposição de imagens confiável e gerando resultados mais 

eficientes em todas as fases do tratamento. Apesar de resultados positivos obtidos pelos estudos 

incluídos, poucos estudos clínicos randomizados estavam disponíveis. 
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