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SÍNTESE DE UM REVESTIMENTO BIOFUNCIONAL PARA A LIGA DE TIZR: 

CARACTERIZAÇÕES DE SUPERFÍCIE, COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO E 

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS 
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A síntese de um revestimento biofuncional para a liga de Ti15Zr foi realizada para melhorar as 

características da superfície, o comportamento eletroquímico e as propriedades biológicas. 

Discos de Ti15Zr (15 mm de diâmetro x 1 mm espessura) (Roxolid, Straumann) foram 

divididos em três grupos: maquinado, tratados com SLA® (controles) e modificados pelo 

plasma eletrolítico de oxidação (PEO) (experimental). Topografia, composição, dureza, 

rugosidade e energia livre de superfície (ES) foram avaliadas. Os testes eletroquímicos foram 

conduzidos com solução de fluido corporal (pH 7.4). A adsorção da albumina foi mensurada 

pelo método do ácido bicinconínico e a adesão do Streptococcus sanguinis foi determinada. Os 

tratamentos de superfície modificaram a topografia do material. O SLA promoveu uma maior 

rugosidade quando comparado aos outros grupos (P 
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